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GWARANCJA

DETEKTOR SIARKOWODORU

Na urz¹dzenie Producent udziela 12-miesiêcznej gwarancji i zapewnia serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny.

Koszty zwi¹zane z dostaw¹ urz¹dzenia do serwisu ponosi u¿ytkownik.
Gwarancja udzielana jest na warunkach ogólnych, jeœli u¿ytkowanie by³o 

zgodne z niniejsz¹ INSTRUKCJ¥.

DETEKTOR GAZU:  CGS-2/1 2P H2S  ABS

Nr fabryczny:  ...........................

Data sprzeda¿y:  ...........................

Producent:  

81-423 GDYNIA ul. Partyzantów 35  POLSKA
tel/fax.: +48 58 622 82 90 tel.: +48 58 622 75 21

IMPEX-ELECTRONICS in¿. Janusz Wójcik

www.impex-electronics.pl 
e-mail: jw@impex-electronics.pl

data
podpis  i pieczêæ 

serwisu
Naprawy I przegl¹dy techniczne

Dystrybutor:

..................................................
pieczêæ i podpis sprzedawcy 

GWARANCJA

z sygnalizacj¹ optyczno-akustyczn¹

i wyjœciem sygnalizuj¹cym awariê

  CGS-2/1 2P H2S  ABS



DETEKTOR SIARKOWODORU  CGS-2/1 ABS2P H2S 
INSTRUKCJA OBS£UGI

Przeznaczenie

 CGS-2/1  H2S  ABS jest detektorem przeznaczonym do wykrywania siarkowodoru   
w powietrzu, sygnalizacyjno-steruj¹cym, 2-progowym, zasilanym z sieci 230V/50Hz.

Detektor przeznaczony jest do zainstalowania w pomieszczeniach, w których mo¿e 
wyst¹piæ siarkowodór np. przepompowniach, oczyszczalniach œcieków, laboratoriach  itd.

 Opis dzia³ania

W przypadku wykrycia podwy¿szonego stê¿enia siarkowodoru w powietrzu detektor 
reaguje automatycznie i natychmiast powoduj¹c:

1. Przy przekroczeniu stê¿enia 7ppm:
- za³¹czenie sygnalizacji optyczno-akustycznej,
- za³¹czenie wyjœcia steruj¹cego NO-COM-NC - PRÓG 1, uruchamiaj¹cego np. I bieg 

wentylatora wyci¹gu,
2. Przy przekroczeniu stê¿enia 10ppm:
- za³¹czenie wyjœcia steruj¹cego NO-COM-NC - PRÓG 2, w³¹czaj¹cego np. II bieg 

wentylatora wyci¹gu i tablice ostrzegawcze.

Detektor wyposa¿ony jest tak¿e w wyjœcie steruj¹ce AWARIA (zestyk NZ  normalnie 
zamkniêty) informuj¹ce o awarii detektora. Wyjœcie to zostaje uaktywnione w przypadku awarii 
detektora lub od³¹czenia zasilania.

Sposób pod³¹czenia

Detektor nale¿y zainstalowaæ na wysokoœci ok. 30 cm od pod³ogi.
Nastêpnie, w zale¿noœci od potrzeb, nale¿y odpowiednimi przewodami pod³¹czyæ, 

poprzez przepusty kablowe, do wyjœæ steruj¹cych dodatkowe urz¹dzenia zewnêtrzne takie jak 
np.: tablice ostrzegawcze, styczniki za³¹czaj¹ce wentylatory wyci¹gu, uk³ady sygnalizacji, centrale 
alarmowe itp.
UWAGA! Przed pod³¹czeniem  jakichkolwiek dodatkowych urz¹dzeñ nale¿y sprawdziæ czy 
parametry elektryczne tych urz¹dzeñ nie przekraczaj¹ dopuszczalnych parametrów elektrycznych 
wyjœæ steruj¹cych detektora oraz zwróciæ szczególn¹ uwagê na odpowiedni¹ polaryzacjê wyjœæ. 
Wykonanie pod³¹czeñ urz¹dzeñ inaczej ni¿ zaleca to Producent mo¿e spowodowaæ 
nieprawid³owe dzia³anie detektora lub jego nieodwracalne uszkodzenie!

Po pod³¹czeniu do detektora zewnêtrznych urz¹dzeñ nale¿y pod³¹czyæ zewnêtrzne 
zasilanie poprzez 2-¿y³owy przewód zasilaj¹cy. Kostka przy³¹czeniowa zasilania sieciowego 
znajduje siê w komorze przy³¹czy.

Za³¹czenie detektora odbywa siê poprzez pod³¹czenie napiêcia zasilaj¹cego 230V/50Hz. 
Detektor wykonany jest w II klasie izolacji, nie wymaga pod³¹czenia przewodu ochronnego.

W³¹czenie zasilania spowoduje za³¹czenie siê wstêpnego wygrzewania sensora TEST 
na czas do ok. 80 sek., co sygnalizowane jest œwieceniem ¿ó³tej diody LED.

Po zakoñczeniu  wstêpnego wygrzewania urz¹dzenie samoczynnie przechodzi w stan 
czuwania. (œwieci siê tylko sygnalizacja zasilania ZASIL.).
Na czas wstêpnego wygrzewania blokowane s¹ wszystkie wyjœcia steruj¹ce za wyj¹tkiem wyjœcia 
sygnalizuj¹cego awariê zasilania.

2P

3 Próg zagro¿enia dla cz³owieka rozpoczyna sie przy stê¿eniu 10 mg/m  siarkowodoru 
w  powietrzu, czyli 7ppm (NDS - najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie). Najwy¿sze 
dopuszczalne stê¿enie chwilowe (NDSCh) siarkowodoru w powietrzu wynosi 14ppm.
W takim œrodowisku nie nale¿y przebywaæ d³u¿ej ni¿ 15 minut. 

Uwagi eksploatacyjne

Sygnalizacja alarmowa detektora mo¿e w³¹czyæ siê chwilowo przy pojawieniu siê 
innych gazów w otoczeniu (np. propanu-butanu lub gazu biologicznego), wiêkszych iloœci pary 
wodnej, oparów farb, dezodorantów lub rozcieñczalników itp.

Wiêksze i d³ugotrwa³e stê¿enia wy¿ej wymienionych czynników mog¹ spowodowaæ 
zatrucie sensora urz¹dzenia i za³¹czenie siê sygnalizacji alarmowej. 
W takim przypadku nale¿y dokonaæ odtrucia sensora poprzez przewietrzenie pomieszczenia. 
Wy³¹czenie sygnalizacji alarmowej detektora nast¹pi samoczynnie po odtruciu sensora. 

Nie nale¿y wpuszczaæ gazu testuj¹cego bezpoœrednio do sensora, gdy¿ grozi to jego 
uszkodzeniem.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego lub stwierdzenia jakiejkolwiek 
nieprawid³owoœci, nale¿y niezw³ocznie oddaæ urz¹dzenie do serwisu Producenta w celu 
usuniêcia usterki lub ustawienia w³aœciwych parametrów detektora.

Detektor nale¿y stosowaæ w pomieszczeniach nie  zagro¿onych wybuchem.

CERTYFIKATY: 

- Certyfikat Zgodnoœci wydany przez Zak³ad Certyfikacji. 
- Deklaracja Zgodnoœci Producenta,
- Oznaczenie CE.

PARAMETRY  TECHNICZNE

- zasilanie: AC 230V/50Hz,
- moc: ok. 3,4W,
- typ sensora: pó³przewodnikowy - FIGARO,
- zakres stosowania: siarkowodór,
- zasada pomiaru: spalanie katalityczne,
- stê¿enia alarmowe: 

- I próg - 7ppm,
- II próg - 10ppm,

- sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED,
- sygnalizacja alarmowa: czerwona dioda LED oraz buczek, 
- parametry elektryczne zestyków przekaŸników: 

- NO-COM-NC: 20A (przy napiêciu 14VDC), 10 A (przy napiêciu 120VAC) lub 5A 
(przy napiêciu 250VAC),
- AWARIA: 1A (przy napiêciu 24VDC), 0,5 A (przy napiêciu 250VAC),

- czas wstêpnego testowania: do ok. 80 sekund,
- temperatura otoczenia: od -10 do +60 st. C,
- wilgotnoœæ powietrza: do 80%RH,
- wymiary zewnêtrzne (wys./szer./g³êbokoœæ): 120/80/45 [mm] (bez uwzglêdnienia przepustów 
kablowych),
- masa: ok. 0,5 [kg].

Po up³ywie ka¿dego roku eksploatacji nale¿y obowi¹zkowo oddaæ detektor
 do  serwisu Producenta w celu sprawdzenia i kalibracji jego parametrów.
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